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Stop speeksel opname gedeelte in de mond.
Laat de test iets naar beneden hangen en houd
de test tussen de lippen. Niet meer dan 1 cm van
het plastic in de mond nemen. Houd voldoende
afstand tot aan het resultaatvenster.

speeksel opname
resultaatvenster

Als de C lijn verschijnt (alle strips), resultaat bepalen tussen 5-7 minuten.
Intensiteit niet vergelijken tussen strips onderling.
Niet meer bepalen na meer dan 7 minuten.

66

plaats dop terug
leg de test op een vlakke ondergrond

Start de timer wanneer de C
(controle) lijnen verschijnen op iedere strip

5-7 min

55
C

OPI

THC

MET

Negatief
Gekleurde lijnen naast
iedere drugs soort

Positief
Geen gekleurde lijn

naast een of meerdere drugs

Ongeldig

Geen C lijn

dop

controle lijnen

C

AMP

BZD

COC

C

OPI

THC

MET

C

A
M

P

B
ZD

C
O

C

C O
P

I

TH
C

M
E

T

C

AMP

BZD

COC

C

OPI

THC

MET

ID _______________
DATE ____________
OPERATOR_______

ID _______________
DATE ____________
OPERATOR_______

ID
 _

__
__

__
__

__
__

__
D

A
TE

 _
__

__
__

__
__

_
O

P
E

R
A

TO
R

__
__

__
_

C

OPI

THC

MET

C

OPI

THC

MET

Positief voor
THC

C
T

(+)

C
T

C
T

C
T

(-) Invalid

C
T

(+)

C
T

C
T

C
T

(-) Invalid

C T
(+

)

C T
C T

C T
(-

)
In

va
lid

speeksel opname

verkleuring
van de test

C

AMP

BZD

COC

C

OPI

THC

MET

44

beweeg het opname gedeelte
van boven naar beneden
over de tong en
verkrijg het speeksel.
Niet bijten of kauwen en
trekken aan het
opname gedeelte.

Laat de test in de mond,
ONDER de tong voor
1 tot 3 minuten of
tot aan de test begint
te werken (verkleuring).
verwijder dan de test
uit de mond.

Speeksel 6 Drugstest
Uitvoeren van de test

Haal de test uit
de verpakking.

Noteer het ID
op de test en
haal de dop van

de test.

Resultaatvenster

Distribution:
Dutch Diagnostics BV
Zutphen
the Netherlands

Verkoop via:
www.testjezelf.nu
Meer info:
www.drugs-check.nl

Door de geïntegreerde speeksel afname is het niet langer nodig het speeksel eerst te verzamelen met een meegeleverd sponsje en vervolgens
in een speciaal opvangbakje uit te drukken.

Het speekselopname gedeelte is volledig geïntegreerd waardoor niet alleen het afnemen makkelijker en hygiënischer gaat, maar ook de test tijd aanzienlijk is verkort.
Deze vernieuwde test maakt gebruik van een verbeterde methode om een duidelijk resultaat te krijgen bij het al dan niet gebruik van THC.
De test bevat een nieuw anti-lichaam waarmee de Testlijn duidelijk waarneembaar is bij een negatief resultaat. Geen twijfel meer mogelijk dus.

Nu kunt u binnen 5-7 minuten na het starten van de test al met zeer grote waarschijnlijk zeggen of de testpersoon een van de drugs heeft gebruikt.

Deze multi 6 drugstest test op de volgende drugssoorten:

Amfetamine
Benzodiazepines
Cocaïne
Opiaten (Heroïne)
THC (Cannabis en Hasj)
MET/XTC (Metamfetamine en/of XTC)

Deze nieuwe test is verkrijgbaar in een verpakking met 2 of 4 testen en wordt als discrete brievenbus post bij u bezorgd.

Tevens is dit de meest gevoelige test op THC beschikbaar waardoor THC gebruik (voorkomend in Hasj, Wiet, Cannabis) in speeksel langer en nauwkeuriger
is aan te tonen. De test kent een gevoeligheid zoals hieronder weergegeven:

    * Amfetamine: 50 ng/ml
    * Benzodiazepines: 20 ng/ml
    * Cocaïne: 20 ng/ml
    * Opiaten: 40 ng/ml
    * THC: 12 ng/ml
    * MET/XTC: 50 ng / ml

Drugs soort / Aantoonbaarheid in Speeksel:

    * Amfetamine 10 minuten tot 3 dagen
    * Benzoylecgonine/Cocaïne 10 minuten tot 1 dag
    * THC / Cannabis Maximaal 14 uur
    * Opiaten / Heroïne 1 uur tot 3 dagen
    * Benzodiazepinen 1 tot 2 dagen
    * Metamfetamine / XTC 10 minuten tot 3 dagen

Bestel deze nieuwe en unieke speekseltest eenvoudig op:

www.testjezelf.nu

Copyright 2011 Testjezelf.nu BV
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